
                                                                                                     Πάτρα:07-10-2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Αρ. Πρωτ.:38633 
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,                                            ΠΡΟΣ: 
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
 
ΤΜΗΜΑ ΩΡΛ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Dr Σαρρής Βασίλειος 
TΗΛΕΦΩΝΑ: 2610227541, 2610227542 
 
 
 

ΚΟΣΤΟΣ: 1500 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% 
 
ΘΕΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΜΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΥΤΗΣ 30⁰ 
 

Το εργαλείο να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης 
οπωσδήποτε τεχνολογίας. Να δύναται μα συνδεθεί  με το καλώδιο φωτός του 
νοσοκομείου (KARL STORZ) 

1.Να είναι τύπου HOPKINS 

2.Να έχει γωνία οράσεως 30⁰ 

3.Να είναι διευρυμένης οράσεως 

4.Να έχει διάμετρο 4mm 

5.Να έχει μήκος εργασίας 18 cm 

6.Η μετάδοση φωτισμού να γίνεται μέσω οπτικών ινών. 

7.Να κλιβανίζεται σε υγρό κλίβανο-Autoclavable. 

8.Να διαθέτει ενσωματωμένους αντάπτορες για σύνδεση με καλώδια ψυχρού 
φωτισμού διαφόρων κατασκευαστών, όπως STORZ,OLYMPUS,ACMI,WOLF κλπ.. 

9.Εγγύηση 3 έτη από τον κατασκευαστικό οίκο. 

 

Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα προσπέκτους του 
κατασκευαστικού οίκου. 



Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν CE MARK πιστοποιημένο από 
επίσημο φορέα. 

 
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 
 

1) ΣΑΡΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝ/ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ 
 

2) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ  ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚ. ΕΠΙΜ. Β’ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ 
 

3) ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


