
Αξιότιμοι κύριοι, 

Καλημέρα σας και καλή χρονιά ! 
 
Στα πλαίσια της εν λόγω Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών με Αριθμ. Πρωτ. 
1098/13-1-202, αφού μελετήσαμε τις προτεινόμενες προδιαγραφές και με σκοπό την 
ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού αλλά και την διευκόλυνση του Νοσοκομείου σας , ώστε να 
προμηθευθεί συστήματα εγνωσμένης ποιότητας και απόδοσης, θα θέλαμε να θέσουμε 
υπ’όψιν σας τα πιο κάτω σχόλια και παρατηρήσεις. 
 
Προτεινόμενες αλλαγές- παρατηρήσεις: 
 

4  Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό πρόσφατης βαθμονόμησης (κατά προτίμηση 
τους τελευταίους 3 μήνες) από εργαστήριο βαθμονόμησης οργάνων αναγνωρισμένο 
από την ΕΕΑΕ (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας) ή από το εργαστήριο του 
κατασκευαστή. 
Καθώς η ΕΕΑΕ ΔΕΝ «αναγνωρίζει» επισήμως εργαστήρια και ΟΛΑ τα Dose Calibrators 
εισάγονται βαθμονομημένα από τους κατασκευαστικούς οίκους τους, παρακαλούμε 
όπως γίνει η παραπάνω προσθήκη. 
 

  

20  Να συνοδεύεται από σετ πιστοποιημένων πρότυπων πηγών βαθμονόμησης 
(reference standard) Cs-137, Ba-133 και Co-60 57, κατάλληλες για τον καθημερινό 
ποιοτικό έλεγχο του συστήματος.  
Tα περισσότερα Standard set πρότυπων πηγών για έλεγχο Dose Calibrator αλλά και 
αυτά που διαθέτει η εταιρεία μας, αποτελούνται από πηγές Co-57 185 MBq, Cs-137 
7,4 MBq, Ba-133 9,25 MBq. Η αλλαγή αυτή θα διευκολύνει την συμμετοχή της 
εταιρείας μας στην εν λόγω διαδικασία διαγωνισμού. 
 

Παραμένουμε στην διάθεση  σας για τυχόν διευκρινήσεις… 
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